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Inlet Mass Spec Scan Tests Analysis User Program Config Help 

Current Mass : 45.00 Date : 04/08/06 Time : 10:21:22 "" '"'" """ 


Mass-44 = 4.G664E-9 A 
Mass-45 = 5.4958E-11 A 
Mass-46 = 2.0058E-11 A 


FID =0.11610 V 


Scan Display Window 


Graph Cursor Lines Window Scan 
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Srce status = 
Penning = 2.8E-6mBar 
Piram = 1.4E-2mBar 

Turbo speed= 1.0E+2mBar 
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